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Д о  1998 года определение кислорода в метал­
лах, сплавах и лигатурах на ОАО “Уралредмет” 
проводили нейтронно - активационным методом 
на установке НГ-150 и методом вакуум-плавле­
ния на установках С-911 А, С-911М и С-1404 ин­
ститута ГИРЕДМЕТ. Ввиду полного физического 
износа указанные установки были демонтиро­
ваны и выведены из производства аналитичес­
ких работ. Перед предприятием встала острая 
необходимость во внедрении современной ана­
литической аппаратуры для эффективного и на­
дежного определения газообразующих примесей 
в выпускаемой продукции.
Из современных методов определения кисло­
рода и азота следует указать на метод восстанови­
тельного плавления в потоке инертного іаза [1,2]. 
Наиболее широкое применение нашли приборы 
фирмы LECO. Стоимость приборов последних 
модификаций достаточно высока и не каждое 
предприятие может их приобрести.
Из отечественных разработок следует отме­
тить приборы серии “МЕТАВАК”, выпускаемые 
ООО НПО “МЕТА*ВАК” г. Ижевск, для определения 
кислорода -  “МЕТАВАК-К”, азота -  “МЕТАВАК-А”, 
водорода -  “МЕТАВАК-В”, азота и кислорода -  
“МЕТАВАК-АК", азота и водорода -  “МЕТАВАК- 
АВ". В последнее время выпускаются приборы 
“МЕТАВАК-S", “МЕТАВАК-С" и "METABAK-CS” 
для определения углерода и серы. Все анализа­
торы серии “МЕТАВАК” имеют сертификаты Гос- 
стандарта России, зарегистрированы в Государ­
ственном реестре средств измерений и допуще- 
ны к применению в Российской Федерации. 
Принципы методов идентификации указанных 
элементов на приборах серии “МЕТАВАК” анало­
гичны тем, которые используются в приборах 
фирмы LECO, однако стоимость их существенно 
ниже импортных.
В соответствии с договором НПО “МЕТА*ВАК” 
поставило приборы, позволяющие проводить пос­
ледовательное определение кислорода и азота - 
“МЕТАВАК-АК” и кислорода -“МЕТАВАК-К”. Плав­
ление пробы проводится в графитовом тигле в 
печи импульсного нагрева. Газ носитель -  гелий. 
В качестве детектора на кислород используется 
ИК-детектор ТИАМ-15й, для азота -  катарометр. 
Управление приборами и слежение за процессом 
анализа осуществляет IBM совместимый компь­
ютер.
Приборы внедрены в работу в январе 2000 г. 
Опыт нашей работы позволяет сделать некото­
рые выводы о приборах. Положительной особен­
ностью указанных приборов является их “про­
зрачность” для пользователя. Что мы под этим 
подразумеваем? В первую очередь возможность 
оперативно вмешаться в любое звено программ 
и добиться оптимальных режимов анализа раз­
личных по природе материалов. Важным для 
специалиста является “алгоритм программы ра­
боты печи импульсного нагрева” при анализе 
конкретных проб. Он создается эксперименталь­
но, исходя из аналитической задачи. Критери­
ем создания такого алгоритма, близкого к опти­
мальному, является вид выходного сигнала ок­
сида, автоматически фиксируемый на экране 
монитора в процессе плавки пробы. Если вид это­
го сигнала, характеризуемый временем начала 
выхода (Т,), максимумом выхода (Т2) и окончани­
ем выхода (Т3) приближается к “идеальной” (“Га­
уссовой”) форме, можно считать, что параметры 
работы печи оптимизированы для выполнения 
анализа проб определенного состава. Если на 
кривой имеются изгибы на восходящей или нис­
ходящей ветви, следует дальнейшая работа по 
оптимизации “алгоритма программы работы 
печи”. Нам удалось достаточно быстро адаптиро­
вать приборы для решения производственных 
задач, а именно для определения в первую оче­
редь кислорода в ванадии электроннолучевого 
переплава и ванадии электролитическом, лета- 
турах на основе V, Mo, Nb; металлическом итт­
рии, диспрозии, самарии и скандии.
Как известно, процессы плавления различ­
ных металлов неравноценны друг другу. Наибо­
лее простыми объектами анализа являются спла­
вы на основе железа, меди, никеля, которые мож­
но анализировать по достаточно простым “алго­
ритмам работы печи” и без привлечения таких 
известных приемов, как введение различных 
присадок (плавней) в качестве ванны. При ана­
лизе ванадия металлического, лигатур на осно­
ве тугоплавких элементов и редкоземельных ме­
таллов необходимо было разработать индивиду­
альные “алгоритмы программ работы печи” с уче­
том времени “обезгаживания” тигля, времени 
открытия магнитного клапана и промывки газо­
вой системы совместно с ячейкой детектора до 
сброса пробы в тигель с плавнем. Установить вре­
мя автоматического сброса пробы в тигель и вре­
мя фиксации выходного сигнала оксида углеро­
да от ИК-детектора (кинетическая кривая, харак­
теризующая экстракцию кислорода из анализи­
руемой пробы). На начальных этапах работы с 
анализатором мы заметили, что наиболее вос­
производимые результаты получаются тогда, 
когда перед запуском “программы работы печи” 
показания ИК -  детектора доводились до “некой” 
постоянной величины путем продувки газовой 
системы, включая детектор, гелием в “ручном” 
режиме. Такую возможность прибор позволяет 
выполнить, эта операция оказалась весьма эф­
фективной, поскольку за короткий промежуток 
времени (22 -  25 секунд) удавалось “промыть" всю 
газовую систему от атмосферного воздуха. В даль­
нейшем величина 25 секунд была введена во все 
разработанные нами программы работы печи и 
выполняется в автоматическом режиме при за­
пуске анализа пробы материала. Ещё раз подчер­
кнём, что на начальных стадиях мы вынуждены 
были заниматься разработкой индивидуальных 
“алгоритмов работы печи” для всех анализируе­
мых нами объектов. В дальнейшем, в результате 
сопрставления “алгоритмов работы печи”, нам 
удалось часть из них объединить в единые для 
ряда объектов, а именно были созданы отдель­
ные программы для анализа ванадия электрон­
но-лучевого переплава и ванадия электролити­
ческого, программа для анализа лигатур. При 
разработке “алгоритмов работы печи”, для ана­
лиза редкоземельных металлов (Sm, Dy, Sc) и ит­
трия металлического пришлось создать програм­
му для анализа Dy, Sc, Y и отдельно для Sm. Это 
находится в полном согласии с высказывания­
ми авторов статьи [2], которые по характеру ана­
лиза РЗЭ разделили их на три группы (по темпе­
ратуре плавления, прочности связей с кислоро­
дом и давлению пара металлов). Алгоритмы про­
грамм для анализа РЗЭ приведены в табл. 1 и 2, а 
в табл.З для анализа ванадия и лигатур.
Таблица 1
Алгоритм программы работы печи импульсного нагрева при анализе металлов У, Dy, Sc
т, с Т,°С Процесс
0 :25 Комнатная вдень 
работы прибора
Автоматическая продувка гелием всех 
коммуникаций прибора
0 210 0 + 23 с -  дегазация тигля с плавнем, сброс 
газообразных продуктов в атмосферу воздуха. 
*23 с-открытие магнитного клапана, подсоеди­
нение тракта газовой системы детектора к тракту 
газовой системы печи, проход газовых потоков с 
гелием через печь и детектор без фиксации 
показаний на детекторе.
**48 с -  автоматический сброс пробы из 
загрузочного устройства в тигель с 
расплавленным плавнем, выделение кислорода 
из образца, взаимодействие его с графитом 
тигля, выделение оксида углерода в газовую 



















Алгоритм программы работы печи импульсного нагрева при анализе самария
металлического
т, с Т,°С Процесс
0 :2 5 Комнатная вдень 
работы прибора
Автоматическая продувка гелием всех 
коммуникаций прибора
0 210 0 + 29 с -  дегазация тигля с плавнем, сброс газооб­
разных продуктов в атмосферу воздуха.
*29 с-открытие магнитного клапана, подсоедине­
ние тракта газовой системы детектора к тракту 
газовой системы печи, проход газовых потоков с 
гелием через печь и детектор без фиксации показа­
ний на детекторе.
**44 с -  автоматический сброс пробы из 
загрузочного устройства в тигель с расплавленным 
плавнем, выделение кислорода из образца, 
взаимодействие его с графитом тигля, выделение 















Алгоритм программы работы печи импульсного нагрева при анализе ванадия
металлического и лигатур
т, с Т,вС Процесс
0 :25 Комнатная в день 
работы прибора
Автоматическая продувка гелием всех 
коммуникаций прибора
1 2 3
0 210 0 +18 с -  дегазация тигля с плавнем, сброс 
газообразных продуктов в атмосферу воздуха. 
*18 с-открытие магнитного клапана, подсоеди­






17 2100 тракту газовой системы печи, проход газовых 
потоков с гелием через печь и детектор без 
фиксации показаний на детекторе.
**45 с -  автоматический сброс пробы из 
загрузочного устройства в тигель с 
расплавленным плавнем, выделение кислорода 
из образца, взаимодействие его с графитом 
тигля, выделение оксида углерода в газовую 














При разработке методик анализа металлов и 
лигатур большое внимание уделили вопросу плав­
ней и величине навески анализируемого мате­
риала. Как правило, в качестве плавней при ана­
лизе металлов, сплавов, лигатур используют Ni 
или Ni+Sn [2). Поскольку плавень сбрасывают в 
тигель одновременно с пробой, к качеству плав­
ня предъявляются повышенные требования по 
содержанию остаточного кислорода. Величину 
остаточного кислорода учитывают путём введе­
ния поправки на “холостой” опыт в результаты 
определения. В случае прибора “МЕТАВАК-АК” и 
“МЕТАВАК-К” процедура учёта “холостой” поправ­
ки существенно упрощена. Суть состоит в том, что 
плавень (Ni или Ni+Sn) помещается в графитовый 
тигель и проводится процесс “обезгаживания” 
тигля с плавнем со сбросом в атмосферу выделя­
ющихся газообразных продуктов (в том числе 
кислородсодержащих). В соответствии с “алго­
ритмом работы печи” этот процесс происходит до 
открытия магнитного клапана и подсоединения 
гелия к газовой системе ИК - детектора. При от­
крытии магнитного клапана гелий и продукты, 
выделяющиеся из плавня, проходят через ячей­
ку ИК -  детектора. Программа работы печи со­
ставлена таким образом, чтобы перед сбросом 
пробы в расплав плавня показания ИК-детекто­
ра регистрировали “некую” постоянную величи­
ну -  так называемое “плато”(на зависимости “тѴ- 
- время”). При достижении этого условия проис­
ходит автоматический сброс анализируемой про­
бы из загрузочного устройства в тигель с расплав­
ленным и “обезгаженным” плавнем, без разгер­
метизации пространства печи. Загрузочное уст­
ройство постоянно продувается гелием. Таким 
образом, описанная процедура анализа на ана­
лизаторах “МЕТАВАК” позволяет довести величи­
ну “холостой” поправки до значений показаний 
по кислороду ниже пределов его определения дан­
ным методом, т. е. менее 5-10'4%. Исходя из опи­
санного, мы были освобождены от сложной рабо­
ты по поиску материалов плавня, “свободных” от 
кислорода. Как правило, этому условию отвечает 
никель вакуумной плавки, но даже в нём оста­
точное содержание кислорода требуется учиты­
вать. Мы же в своей работе используем никель 
марок Н1, Н2 и олово гранулированное. Предва­
рительно поверхность никеля очищается меха­
нически, затем травится в азотной кислоте, про­
мывается дистиллированной водой и спиртом. 
Для работы используются кусочки с максималь­
ными размерами до 6 миллиметров, масса кусоч­
ков 300 - 500 мг.
Ещё раз подчеркиваем, что кислород из мате­
риалов плавня извлекается в процессе “обезгажи- 
вания” тигля, газовая фаза с кислородсодержа­
щими продуктами из тигля и плавня выбрасы­
ваются в атмосферу, и проба сбрасывается в рас­
плав, “свободный от кислорода”.
Важным в процессе работы было установление 
оптимальной величины навески анализируемых 
материалов. К настоящему времени при анализе 
лигатур величина навески составляет примерно 
40 -  70 мг, ванадия металлического - 60 -  110 мг, 
иттрия металлического - 25 -  50 мг; самария, дис­
прозия, скандия - 40 -  60 мг. Масса никеля при­
мерно 300 -  600 мг, соотношение между никелем 
и оловом 10:1-8:1.
Для анализа материалов в виде порошка (на­
пример. ванадий электролитический) нами испы­
тан и нашел применение следующий приём: по­
рошок помещается в разборную пресс-форму (все
части последней тщательно протираются ваткой, 
смоченной в этиловом спирте) и при давлении 
50 кН прессуется таблетка толщиной примерно 
2 мм. Затем она разламывается по диаметру на 4 
примерно равные части и от каждой части боко- 
резами “откусываются" кусочки с размерами не 
более 6x6x2 мм. Проводится их анализ и расчет 
среднего результата из четырех измерений. В 
случае ванадия электролитического этот приём 
оказался весьма удачным, поскольку материал 
неравномерен по размеру частиц, содержание 
кислорода в крупных и мелких частицах различ­
ное. При прессовании таблетки происходит час­
тичное “усреднение” пробы, а приём взятия че­
тырёх навесок от четырёх частей таблетки позво­
ляет получить хорошо усредненный результат 
анализа.
Калибровка анализаторов по кислороду и азо­
ту проводится с использованием государственных 
стандартных образцов типа: СГ-1, СГ-3, СГ-5, 
СГ-9, СГ-14, СГ-15, СГ-17, ОСО-48-4-20-89 (вана­
дий металлический с аттестованным содержа­
нием кислорода-0,0065%) и ГСО 3608-87 (сплав 
титана ВТ-16 с аттестованным содержанием 
кислорода -  0,097%). Поскольку стандартные об­
разцы и анализируемая нами продукция суще­
ственно отличаются по химическому составу, а в 
случае ванадия - и по диапазону определения 
кислорода (реально в производственных пробах 
содержание кислорода от 1 • 10'3 до 1 • 10*1 % мае), и 
чтобы максимально снизить неточности в опре­
делении элементов, мы избрали следующий при­
ём. Сначала создали “алгоритм работы печи" при 
плавлении проб той или иной продукции на ос­
нове изучения кривых кинетики выделения га­
зообразных продуктов анализируемых элементов 
(фиксируется на экране монитора в процессе 
плавления проб). По экспериментальным данным 
выбирали такие параметры работы печи, чтобы 
выход анализируемых элементов из пробы был 
оптимальным (“идеальная" форма кинетической 
кривой). После создания программы работы печи 
для анализа того или иного материала проводили 
калибровку анализатора с использованием име­
ющихся ГСО и ОСО. Ежедневно работоспособность 
анализатора и контроль точности проверяли пу­
тём плавки одного из стандартных образцов, близ­
ких по аттестованному содержанию кислорода 
или азота к уровню их содержания в анализируе­
мых пробах.
С момента запуска анализаторов “МЕТА- 
ВАК-АК" и “МЕТАВАК-К" ( январь, 2000 -  ап­
рель, 2002) проведен анализ 5715 проб вана­
дия электроннолучевого переплава и ванадия 
электролитического, 812 проб лигатур, 205 
проб редкоземельных металлов. Достоверность 
полученной аналитической информации про­
верена анализом продукции предприятия с 
использованием приборов LECO, нейтронно­
активационного анализатора и на фирме З а ­
казчика материалов (табл. 4-8), а также во вре­
мя проведения межлабораторного эксперимен­
та по аттестации ГСО Р 16б и Р21б.
Таблица 4
Результаты определения кислорода в ГСО и ОСО на аналитическом комплексе 
“METÄBAK -  К" (данные получены за период январь 2000 -  июль 2002г.)
ГСО, ОСО и содержание 
______ кислорода______

































4,2 • 10"* 1,5
Таблица 5
Результаты анализа кислорода в ванадии на приборах 
LECO, нейтронном генераторе “КА-4", “МЕТКВАК-АК"
Номер
слитка
Определено 0 2, % мае.
LECO КА-4 МЕТАВАК-АК
014 0,040 0,042 0,047
269 0,058 0,064 0,066
359 - 0,046 0,046
367 - 0,076 0,071
401 0,018 0,022 0,023
Таблица 6
Результаты определения кислорода в ванадии элект­
ронно-лучевого переплава на комплексе “МЕТАВАК-АК" 
и данные, полученные на фирме “Заказчика"
Номер Определено 0 „  % мае.
партии На комплексе “МЕТАВАК-АК" У Заказчика
37 0,047 0,045 0,049 0,049
38 0,043 0,040 0,041 0,041
39 0,041 0,041 0,041 0,041
41 0,041 0,063 0,061 0,041
44 0,040 0,039 0,042 0,039
45 0,055 0,039 0,054 0,036
Таблица 7
Результаты определения азота в ГСО на 
аналитическом комплексе “МЕТАВАК-АК" (данные 
получены за август 2001 г. -  июль 2002 г.)





















Результаты сопоставительного определения азота 
на комплексе ИМЕТАВАК-АК” и методом Кьельдаля

















В настоящее время в стадии запуска находит­
ся анализатор “METABAK-CS" для определения 
углерода и серы.
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DETERMINATION OF OXYGEN AND NITRIGEN WITH ‘METAVAK-AK” AND “METAVAK-K" ANALYZERS 
P.K.Spitsyn, A.N.Rylov, O.V. Mikheeva
The article presents information about srtarting up and putting into operation of “Metavak-AK" and 
“Metavak-K” analytical complexes and their usage to determine oxygen and nitrogen in meterials of 
Uralredmet
